
1 Bepaal de gewenste 
punctieplaats (binnen het 
gemarkeerde gebied) en 
ontsmet zorgvuldig volgens de 
richtlijnen van uw instelling.

4 Om het te activeren, druk 
het veiligheidslancet stevig 
tegen de punctieplaats. 
Verwijder het lancet pas nadat 
u een klik hebt gehoord.

2 Draai het lipje af en werp het 
weg.

5 Gooi het veiligheidslancet 
weg in een goedgekeurde 
naaldencontainer. NIET 
GESCHIKT VOOR 
HERGEBRUIK.

3 Neem het BD Microtainer® 
Contact-Activated lancet tussen 
de vingers en plaats het tegen 
de gewenste punctieplaats.

BD Microtainer®  
Contact-Activated lancet

6 Neem het monster af volgens 
de richtlijnen van uw instelling.
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www.bd.com/vacutainer

WAARSCHUWING: Gebruik biologische monsters en scherpe 
voorwerpen voor bloedafname (lancetten, naalden, luer adapters 
en vleugelnaalden) in overeenstemming met  de procedures van 
uw instelling. Zorg ervoor dat u de juiste medische zorg ontvangt in 
geval van blootstelling aan biologische monsters (bijvoorbeeld door 
een prikaccident), aangezien virale hepatitis, HIV (aids) of andere 
infectieziektes via deze monsters kunnen worden overgedragen. Gebruik 
alle voorziene veiligheidsfuncties van het bloedafnamesysteem. Gooi alle 
scherpe voorwerpen voor bloedafname weg in de hiervoor bestemde en 
goedgekeurde containers voor gevaarlijke biologische producten.
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Lage bloedflow

Catalogusnummer: 366592

• Diepte: 1.5 mm • Naald: 30G (0.31mm)

Is aanzienlijk minder pijnlijk voor uw patïenten dan 
vergelijkbare producten1

Middelmatige bloedflow

Catalogusnummer: 366593

• Diepte: 1.8 mm • Naald: 21G (0.81mm)

Hoge bloedflow

Catalogusnummer: 366594

• Diepte: 2.0 mm • Naald: 1.5 mm

Maakt een afname van 500 μL via éénmalige punctie 
mogelijk2

Selecteer het lancet dat het beste aan uw behoeften voldoet
De aandoening van de patiënt en de warmte van de punctieplaats kunnen de 
monsterhoeveelheid beïnvloedenn

Afnametips

Zie richtlijnen van het Clinical and Laboratory Standards Institute voor aanbevelingen 
betreffende de afname van diagnostische capillaire bloedmonsters.*
*NCCLS 2004 Doc. H4-A5 Vol. 24, No. 21
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